INFORMACION TECNICA 

sobre tipos y usos de mascarillas 

PROTEGIÉNDOTE NOS PROTEGES A TODOS 



©COFM 

r Colegio Oficial de 

O Farmacéuticos 


Tipo de 

mascarilla 


Protege frente 
al contagio 


Evita 
contagiar a 
otros 


Duración de 
uso 


Reutilización 


Posibilidad de 
limpieza 




Mascarillas 

higiénicas 


Mascarillas 

quirúrgicas 




Mascarillas 

autofiltrantes 

Pueden tener válvula de 
exhalación para reducir la 
humedad y el calor dentro 
de la mascarilla 


REUTILIZABLES 


REUTILIZABLES EFB* > 95% EFB* > 98% 


TIPO MR 


No son PS ni EPI. Sin Marcado CE 


Normativa a 
cumplir 


Adultos y niños: 

UNE-0065:2020 


Adultos 

UNE 0064-1:2020 

Niños 

UNE 0064-2:2020 





Personal sanitario en 

FFP1 

FFP2 

FFP3 



quirófano 

No para uso médico 

Personal sanitario 

Personal sanitario 

Personas sin síntomas 

Pacientes 

TIPO MR: resistentes a 

EF*: > 78% 

EF*: > 92% 

EF*: > 98% 



salpicaduras de sangre y 

% Fuga Interior: 

% Fuga Interior: 

% Fuga Interior: 



otros fluidos biológicos 

< 22% 

<8% 

<2% 




0 


Disminuye el riesgo de contagio. No usar en 
entorno sanitario ni en pacientes infectados. 


No usar por tiempo superior a 4 h. 

Si se humedece o deteriora, 
se recomienda sustituirla por otra 


0 


0 


Seguir instrucciones 
del fabricante 


® 


Son productos sanitarios 

Directiva 93/42/CEE | Norma UNE-EN 
14683:2019 + AC 2019 | Marcado CE 


Son EPI 

Reglamento UE 2016/425 | Norma UNE-EN 149:2001+A1 
Marcado CE +numero del organismo notificado 


FFP2Y FFP3 
Sin válvula 


Evidencia limitada 


0 


Sustituir en caso de que se humedezca, 
sufra un daño o alteración o si la 
resistencia a la respiración es excesiva 


® 


® 


® 


No garantiza 
protección suficiente 


© 


Protección máxima si 
es de uso dual 


0 


0 


Protección máxima si 
es de uso dual 


FFP2Y FFP3 
Con válvula 


0 


® 


Según fabricante 


Según la norma, pueden ser de un solo uso o tumo 
de trabajo (NR) o reutilizables (R) 


En las R, solo por la parte de ajuste de la cara 




Mascarillas de 

uso dual 


Son EPI 

Norma UNE-EN 14683:2019 
+ AC 2019 y Norma UNE-EN 
149:2001+A1 
Marcado CE 


Personal sanitario y 
cuidado de pacientes en 
aislamiento. 


0 


0 


Según fabricante 


Según fabricante 


Según fabricante 


* EFB: Eficacia de Filtración Bacteriana | EF: Eficacia de Filtración | PS: Producto sanitario 
EPI: Equipo de Protección Individual 


SI NECESITA MAS INFORMACION, CONSULTE CON SU FARMACEUTICO 















































